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PROTOKOL O ZKOUSCE ¢C.5769/26

Zéakaznik: Vodni zdroje EKOMONITOR spol. s r.o.
Adresa: Vodni zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Pistovy 820

537 01 Chrudim IlI
Kontaktni tdaje: Ing. llona Saifertovd, ilona.saifertova@ekomonitor.cz
Zakézka: 3167 Obec Tchorovice
Cislo objednavky: 1/2001
Cislo vzorku/rok: 10043/2026
Vzorek odebral: PilaF Jan - pracovnik Laboratofe Chrudim
Metoda odbéru vzorku: SOP-V-01
Typ rozboru: Uplny rozbor pitné vody dle vyhl. &. 252/2004 Sb. v platném znéni, pfiloha ¢. 5
Plan vzorkovani ze dne: 21.5.2026
Datum pfijmu vzorku: 27.5.2026

Datum provedeni zkouSek: 27.5.2026 - 10.6.2026

Matrice vzorku: voda pitna

Misto odbéru vzorku: Tchofovice, RD ¢&.p. 38

Laboratof prohlasuje, Ze vysledky zkousek uvedené na vSech listech protokolu se tykaji pouze vzorkd uvedenych

na tomto protokolu a protokol nenahrazuje jiné dokumenty. Bez pisemného souhlasu vedouciho zkuSebni laboratore
se protokol o zkouSce nesmi reprodukovat jinak, nez cely.

Nejistota méfeni (NM) je definovana jako rozsifena nejistota na hladiné vyznamnosti pfiblizné 95 % s koeficientem
rozsifeni k = 2.

Nejistota méfeni neobsahuje pfispévek nejistoty vyplyvajici z odbéru vzorku.

Schvalil:

Ing. Markéta Dvorackova, vedouci zkuSebni laborator

V Chrudimi dne: 11.6.2026
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Vysledky zkouSek
Cislo vzorku: 10043
Oznaceni vzorku: Tchorovice ¢.p. 38
Popis vzorku: vodovodni baterie v kuchyni
Matrice vzorku: voda pitna
Zacéatek odbéru vzorku - datum, €as: 27.5.2026 10:30
Konec odbéru vzorku - datum, ¢as: neuvedeno
Mikrobiologicky a biologicky rozbor
Parametr Jednotka Vysledek ZkuSebni metoda Limitni Typ
hodnota | limitu
Intestinalni enterokoky KTJ/100 ml 0 SOP - 308 0 NMH
Zivé organismy jedinci/ml 0 SOP - 317 0 MH
Abioseston % 1 SOP - 316 5 MH
Pocet organism{ jedinci/ml 0 SOP - 317 50 MH
Escherichia coli metodou membranovych KTJ/100 ml 0 SOP - 311 0 NMH
filtrd
Pocty kolonii pfi 22°C KTJ/ml 4 SOP - 306 200 DH
Koliformni baktérie met. membran. filtr( KTJ/100 ml 0 SOP - 311 0 MH
Pocty kolonii pfi 36°C KTJ/ml 1 SOP - 306 40 DH
Chemicky rozbor
Parametr Jednotka Vysledek ZkuSebni NM Limitni Typ Hodn.
metoda hodnota limitu
pH Neuréena 7,4 SOP-10B 0,2 6,5-9,5 MH ano
Konduktivita mS/m 46 SOP-12A 10 % 125 MH ano
Chlor volny mg/l 0,03 SOP-03A 25% 0,3 MH ano
Amonné ionty (NH4+) mg/l <0,1 SOP - 23 - 0,5 MH ano
spektrofotometricky
Dusitany (NO2-) mg/l <0,1 SOP - 24 - 0,5 NMH | ano
Dusi¢nany (NO3-) mg/l 19,3 SOP - 26 15 % 50 NMH | ano
Chloridy mg/l 28,9 SOP - 34 15% 250 MH ano
Sirany mg/l 83,1 SOP - 36 15% 250 MH ano
Fluoridy mg/l 0,36 SOP - 18 15% 15 NMH | ano
Barva vody mg/l Pt 15,4 SOP - 55 10% 20 MH ano
Zéakal vody zF (n) 1,43 SOP-09 A 10 % 5 MH ano
Pach - prijatelny SOP - 05 - prijatelny - ano
Chut’ - pfijatelna SOP - 05 - pfijatelna - ano
Suma Ca + Mg (tvrdost vody) mmol/l 1,72 SOP -41 15% 20-35 DH ne
Kyanidy veSkeré mg/l <0,005 SOP -31 - 0,05 NMH | ano
Celkovy org. vazany uhlik (TOC) mg/l 1,68 SOP - 79 10% 5,00 MH ano
Bromi¢nany ug/l <5 SOP -119 - 10 NMH | ano
Chloritany g/l <50 SOP - 119 - 200,0 NMH | ano
Chlore¢nany ua/l <50 SOP - 119 - 250 NMH | ano
Teplota °C 14,6 SOP - 01 0,1 - - -
Stiibro (Ag) ug/l <1 SOP - 113 - 25 NMH | ano
Hlinik (Al) mg/l <0,01 SOP - 113 - 0,2 MH ano
Arzen (As) ug/l 3,18 SOP -113 20% 10 NMH | ano
Bor (B) mg/l <0,025 SOP - 113 - 15 NMH | ano
Berylium (Be) ua/l <0,2 SOP -113 - 2 NMH | ano
Kadmium (Cd) uo/l <0,2 SOP - 113 - 5 NMH | ano
Chrém celk. (Cr) ug/l <1 SOP - 113 - 25 NMH | ano
Méd (Cu) ug/l <5 SOP - 113 - 1000 NMH | ano
Zelezo celk. (Fe) mg/l <0,01 SOP - 113 - 0,2 MH ano
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Parametr Jednotka Vysledek ZkuSebni NM Limitni Typ Hodn.
metoda hodnota limitu
Mangan (Mn) mg/l 0,00388 SOP - 113 20% 0,05 MH ano
Nikl (Ni) ug/l <1 SOP - 113 - 20 NMH | ano
Olovo (Pb) ug/l <0,5 SOP -113 - 5 NMH | ano
Antimon (Sb) ug/l <1 SOP - 113 - 10 NMH | ano
Selen (Se) uo/l <1 SOP - 113 - 20 NMH | ano
Rtut ua/l <0,2 SOP - 47 - 1 NMH ano
Vapnik mg/l 48,8 SOP -41 15% 40 - 80 DH ano
Hor¢ik mag/l 12,1 SOP -41 15% 20 - 30 DH ne
Draslik mg/l 3,42 SOP - 48 15% 1-10 DH ano
Sodik mg/l 1,92 SOP - 48 15% 200 MH ano
Benzo/b/fluoranthen *** ua/l <0,001 SOP - 74 - - - -
Benzo/k/fluoranthen *** ua/l <0,001 SOP - 74 - - - -
Benzo/a/pyren uag/l <0,001 SOP -74 - 0,010 NMH ano
Benzo/ghi/perylen *** ua/l <0,001 SOP - 74 - - - -
Indeno(1,2,3-cd)pyren *** ua/l <0,002 SOP -74 - - - -
Polycyklické aromatické uhlovodiky - uo/l 0 SOP - 74 15% 0,10 NMH | ano
suma
Benzen uo/l <0,5 SOP - 63 - 1 NMH ano
1,1,2-trichlorethen (TCE) uo/l <0,1 SOP - 63 - 10 NMH | ano
1,1,2,2-tetrachlorethen (PCE) ug/l <0,1 SOP - 63 - 10 NMH | ano
1,2-dichlorethan ug/l <1 SOP - 63 - 3 NMH | ano
Chloroform ug/l <0,5 SOP - 63 - 30 MH ano
Vinylchlorid ug/l <0,2 SOP - 63 - 0,5 NMH | ano
Bromdichlormethan ua/l <0,5 SOP - 63 - - - -
Dibromchlormethan ua/l <0,5 SOP - 63 - - - -
Bromoform uag/l <1 SOP - 63 - - - -
Trihalomethany suma ua/l 0 SOP - 63 30 % 50 NMH ano
Monochloroctova kyselina ua/l <1 W-HAALMSO01 - - - -
Dichloroctova kyselina ua/l <0,5 W-HAALMSO01 - - - -
Trichloroctova kyselina ua/l <0,5 W-HAALMSO01 - - - -
Monobromoctova kyselina ua/l <1 W-HAALMSO01 - - - -
Dibromoctova kyselina ua/l <0,5 W-HAALMSO01 - - - -
Suma halogenoctovych kyselin (5 uo/l 0 W-HAALMSO01 - 60 NMH | ano
latek)
Kyselina perfluorobutanova (PFBA) ug/l <0,0014 SOP - 127 - - - -
Kyselina perfluoropentanova (PFPeA) ug/l <0,001 SOP - 127 - - - -
Kyselina perfluorohexanova (PFHxA) uo/l <0,0007 SOP - 127 - - - -
Kyselina perfluorheptanova (PFHpA) uo/l <0,0011 SOP - 127 - - - -
Kyselina perfluorooktanova (PFOA) ug/l <0,0005 SOP - 127 - - - -
Kyselina perfluornonanova (PFNA) ug/l <0,0008 SOP - 127 - - - -
Kyselina perfluorodekanova (PFDA) ug/l <0,0006 SOP - 127 - - - -
Kyselina perfluoroundekanova uo/l <0,0012 SOP - 127 - - - -
(PEUNDA)
Kyselina perfluorododekanova uo/l <0,0017 SOP - 127 - - - -
(PFDoDA)
Kyselina perfluorotridekanova uo/l <0,001 SOP - 127 - - - -
(PFTrDA)
Kyselina perfluorobutansulfonova uo/l <0,0007 SOP - 127 - - - -
(PEBS)
Kyselina perfluoropentansulfonova uo/l <0,0008 SOP - 127 - - - -
(PFPeS)
Kyselina perfluorohexansulfonova uo/l <0,0017 SOP - 127 - - - -
(PEHXS)
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Parametr Jednotka Vysledek ZkuSebni NM Limitni Typ Hodn.
metoda hodnota limitu
Kyseina perfluoroheptansulfonova uo/l <0,001 SOP - 127 - - - -
(PFHPS)
Kyselina perfluorooktansulfonova uo/l <0,0012 SOP - 127 - - - -
(PFOS)
Kyselina perfluorononansulfonova uo/l <0,0009 SOP - 127 - - - -
(PENS)
Kyselina perfluorodekansulfonova uo/l <0,0014 SOP - 127 - - - -
(PFDS)
Kyselina perfluorododekansulfonovéa ug/l <0,0018 SOP - 127 - - - -
(PFDoDS)
Kyselina perfluorundekansulfonova ug/l <0,0019 SOP - 127 - - - -
(PFUNDS)
Kyselina perfluortridekansulfonova uo/l <0,002 SOP - 127 - - - -
(PETIDS)
suma 20 PFAS ua/l 0 SOP - 127 - 0,1 NMH | ano
Bisfenol A ug/l <0,03 SOP - 124 - 25 NMH | ano
Suma izomerd nonylfenold ng/l <80 W-AEOGMS02 - 300,0 SH ano
*** Oznacené latky jsou zahrnuty do parametru Polycyklické aromatické uhlovodiky — suma.
Pesticidy
Parametr Jednotka Vysledek ZkuSebni NM Limitni Typ Hodn.
metoda hodnota | limitu
17-beta-estradiol ng/l <0,8 W-STELMS02 - 1 SH ano
Konec vysledkové asti protokolu o zkouSce
Pouzité zkuSebni metody
Misto
ZkuSebni metoda AIN Identifikace metody provedeni
zkousky
W-STELMS02 A Externi dodavka ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfé 336/9, 190 00 Praha 3
9:
CZsorDO60:201.A (US EPA Method 539, US EPA Method 1694).
Stanoveni rezidui Ié€iv a omamnych a psychotropnich latek metodou
LC/MS/MS
SOP - 316 A | CSN 757713 2
SOP - 124 A EPA Method 525.3; CSN EN ISO 18857 2
SOP - 55 A CSN EN ISO 7887, metoda C 2
SOP - 119 A Aplika¢ni list €. 24 firmy Villa Labeco, s.r.o. 2
SOP - 41 A | CSNISO 7980, zména Z1 2
SOP - 311 A | CSN EN ISO 9308-1 2
SOP - 18 A | CSNISO 10359-1 2
SOP - 47 A CSN 75 7440 2
SOP - 34 A | CSNISO 9297 2
SOP - 308 A CSN EN ISO 7899-2 2
SOP-12A A CSN EN 27888 2
SOP -31 A | CSNISO 6703-1:1995; CSN ISO 6703-2; CSN 75 7415 2
SOP - 317 A | CSN 757712 2
SOP - 23 A CSN ISO 7150-1; Pitter, P.: Hydrochemie, 4. vydani, VSCHT Praha 2009 2
SOP - 24 A CSN EN 26777 2
SOP - 26 A Horéakova, M., Lischke, P., Grunwald, A.: Chemické a fyzikalni metody 2
analyzy vod, Praha 1986
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Misto
ZkuSebni metoda AN Identifikace metody provedeni
zkousky
W-AEOGMSO02 A Externi dodavka ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfé 336/9, 190 00 Praha 3
9
CZsorD0603178 (CSN EN I1SO 18857-2) Stanoveni alkylfenol a
alkylfenoletoxylatl metodou plynové chromatografie s MS nebo MS/MS
detekci a vypocet sum z naméfenych hodnot
SOP - 05 A CSN EN 1622; CSN 75 7340 2
SOP - 74 A CSN EN ISO 17993 2
SOP - 127 A | CSNEN 17892 2
SOP-10B A | CSNISO 10523 1
SOP - 306 A CSN EN ISO 6222 2
SOP - 41 A | CSNENISO 5961; CSN ISO 7980; CSN ISO 8288; CSN 75 7400; CSN EN 2
1233
SOP - 113 A CSN EN ISO 17294-1; CSN EN ISO 17294-2 2
SOP - 36 A | CSN 757477 2
SOP - 48 A | CSNISO 9964-3; CSN 75 7358 2
SOP - 01 A CSN 75 7342 1
SOP - 79 A CSN EN 1484 2
SOP - 63 A CSN EN ISO 10301 2
SOP-03A A Aplika¢ni listy firmy HACH 1
W-HAALMS01 A Externi dodavka ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfé 336/9, Praha 9 3
metoda CZsorD0603182.A (DIN 38407-35) Stanoveni kyselych
herbicidd, rezidui 1é€iv a jinych polutantd metodou LC/MS/MS a vypodet
sumarnich parametrd z namétrenych hodnot
SOP-09 A A CSN EN ISO 7027-1 2
SOP - 317 A CSN 75 7712 2
Vysvétlivky:

A/N  ZkouSka v rozsahu akreditace/zkouska mimo rozsah akreditace

NM  Nejistota méfeni

KTJ Kolonie tvofici jednotku

PFAS Per- a polyfluorované alkylové slouceniny

NMH NejvySsi mezni hodnota

MH  Mezni hodnota

DH  Doporucena hodnota

SH  Smérna hodnota

Hodn. Hodnoceni = vyrok o shodé
ano — vysledek vyhovuje limitnim hodnotam dle nize uvedené vyhlasky
ne — vysledek nevyhovuje limitnim hodnotam dle nize uvedené vyhlasky
Pokud je kolonka hodnoceni prosSkrtnuta, znamena to, Ze specifikace, podle které bylo hodnoceni provedeno,
limitni hodnoty pro uvedeny parametr neobsahuje.

Hodnoceni je provedeno dle vyhlasky ¢. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a
teplou vodu a Cetnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znéni, pfiloha €.1. P¥i porovnani namérenych
hodnot s limitni hodnotou nebyla zapoctena nejistota méreni.

Hodnoceni zpracoval: Ing. Eva Novotna

Udaje poskytnuté zakaznikem: nejsou

Misto provedeni zkousky:

1. Misto odbéru vzorku

2. Laboratof Chrudim, PiStovy 820, 537 01 Chrudim
3. Externi dodavka - mimo Laborator Chrudim
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Konec protokolu o zkouSce
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